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KASPO

A PRECIA MOLEN Group Company

CERTYFIKAT SPRAWDZENIA
PERFORMANCE CHECK CERTIFICATE

EUROPEAN PHARMACOPOEIA 2.1.7. Balances for Analytical Purposes

" UZYTKOWNIK / user

Firma / Company: b g -
Adres / Address: i e et ewemy
Miasto / City: ® e e

Kod pocztowy / Postal: - oM

= OBIEKT SPRAWDZENIA /0BJECT OF PERFORMANCE CHECK

Producent / Manufacturer: PRECIA MOLEN
Model / Model: AX205DR

’Ij\lu:qrzir fabryczny / serial 1111111111
Lokalizacja / Location Pokdj wagowy nr 01
Max 8lg/220¢g

d 0,01 mg/ 0,1 mg

N METODA /meTHOD

EUROPEAN PHARMACOPOEIA 2.1.7. Balances for Analytical Purposes

= SPOJNOSC POMIAROWA / TRACEABILITY

Certyfikat potwierdza spéjnos¢ wynikdw pomiaréw z jednostkami miar Miedzynarodowego Uktadu Jednostek Miar (SI).
Spdjnos¢ pomiarowg zapewniono poprzez powigzanie wzorcoéw laboratorium z pafistwowym wzorcem pomiarowym przez

udokumentowany, nieprzerwany farncuch wzorcowan.
This certificate provides traceability of measurement results to the International System of Units (SI). Traceability has been ensured by using mass standards
linked to a national measurement standard by a documented unbroken chain of calibrations.

- WYNIKI /resuLts

Precyzja / precision
Minimalna nawazka Najmniejsza masa netto Ocena

Minimum weight Smallest net weight Pass mark

m pin 0,07498 g (0 gy 01g v 4

Doktadnosé / Accuracy

Parametry / Parameters Ocena / Pass mark

Czutosc / Sensitivity v 4
v Sprawdzit / checked by Data sprawdzenia /pate of check ~ Data kolejnego sprawdzenia / next check date
Damian Gesiarz 22.04.2022 22.07.2022
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TIFICATE NUMBER 00/F/00

~
KASPO

A PRECIA MOLEN Group Company

= SZCZEGOLY POMIARU / MEASUREMENT DETAILS

Precyzja / precision

Badanie powtarzalnosci

Repeatability test
Obcigzenie L Wskazanie / Odchylenie wskazania od wartosci sredniej [g]
Test load Indication Differences from the mean value [g]
1 10,00005 g 0,000025
2 10,00006 g 0,000035
3 10,00005 g 0,000025
4 10,00006 g 0,000035
5 10,00006 g 0,000035
10g
6 9,99995 g -0,000075
7 9,99999 g -0,000035
8 10,00002 g -0,000005
9 10,00001 g -0,000015
10 10,00000 g -0,000025

Odchylenie standardowe s Wymaganie Minimalna nawazka m ,,;,

Standard deviation Requirement Minimum weight

0,000037 g 0,0000041 g 0,1% 0,07498 g

Doktadnosé / Accuracy

Badanie czutosci

Sensitivity test

Obcigzenie L Masa umowna m Wskazanie / Odchylenie czutosci Wymaganie

Test load Conventional mass Indication Sensitivity deviation Requirement

200g 200,0001 g 199,9997 g 0,0002% 0,05%

= INFORMACIJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION

Terminologia oraz symbole uzyte w niniejszym certyfikacie sg zgodne z EUROPEAN PHARMACOPOEIA 2.1.7. Balances for Analytical Purposes.
The terminology and symbols used in this certificate comply with EUROPEAN PHARMACOPOEIA 2.1.7. Balances for Analytical Purposes.

Ocena precyzji wymaga podania przyjetej przez uzytkownika wartosci najmniejszej masy netto materiatu ktéry bedzie wazony na wadze.
The assessment of the precision requires value which is defined by the user as the smallest net amount of substance that will be weighted on the balance.

Termin kolejnej kontroli wymaga podania, przyjetej przez uzytkowanika, czestotliwosci sprawdzen.
The date of the next performance check requires, defined by the user, checking frequency.

Zgodnie z EUROPEAN PHARMACOPOEIA 2.1.7. Balances for Analytical Purposes, wagi muszg by¢ okresowo wzorcowane oraz sprawdzane w celu zapewnienia
zgodnosci z wczesniej okreslonymi wymaganiami. Pomiedzy wzorcowaniami nalezy przeprowadzac sprawdzenia okresowe.

According to EUROPEAN PHARMACOPOEIA 2.1.7. Balances for Analytical Purposes weighing instruments must be periodically calibrated and checked to
ensure compliance with pre-defined requirements. Performance checks must be carried out between calibrations.

Podczas sprawdzania doktadnosci mozna uznaé, ze wystarczy zbadac parametr czutosci. Dwa pozostate parametry (niecentrycznosc i liniowos¢) wptywajace na
doktadnos¢, badane sa podczas okresowego wzorcowania wykonywanego przez Laboratorium KASPO LAB.

During a performance check on accuracy, it can be considered sufficient to investigate sensitivity only. The other two individual parameters (linearity and
eccentricity) impacting accuracy are thoroughly evaluated during periodic calibration by KASPO LAB Laboratory.
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